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FICHE D' ANALYSE / RESULTAT ANALYSE QUALITATIVE GC/MS POUR CONFIRMATION GC/OIRMS 


Echantilion : 


178/07 B995474 


Tolerances fix^es par I'AMA ( document : WADA Technical Document - TD2003IDCR ) 

Tolerances sur le tr et Je nr : +/-!% ou +/- 0^ min (prendre la plus faibie des deux) 

Pour les abondances relatives > 50% il est admis +/- 10% (en absolu ) de variation 

25 <ab< 50% +/- 20% (en relatif ) 

< 25% +/- 5% (en absolu ) 


Calcul des abondances en : 


Tabulation: 


Surface: 


Hauteur: 


Standard Interne: 


Tr (min) 


Fichier 


Mix 


10.7 


0408MiKAc01 


Fraction Fl 


10.68 


17807474n 


Fraction F2 


10.67 


17807474*3 


Fraction F3 


10.67 


17807474G 


i 


Lj 

I ■ 


U 


Substance caracterisee : 


1 1 K6toetiocholanolone AC 


Fichier : 


17807474n 



Mix 

Echantilion 



Tr(niin) 1 

Tit 

M! (%) 

M2 (%) 

M3 (%) 

Tr (min) 

Trr 

Ml (%) 

M2 (%) 

M3 (%) 


17.09 

1.597 

100 

81.9 

60.2 

17.05 

1.596 

100 

78.2 

61.2 

Tolerance basse 

16.92 

i.581 

■i 

71.9 

50.2 





Tolerance haate 

17.26 

1.613 

91.9 

70.2 



Concordance des Tr : oui 

Concordance des Tit : oui 

Concordance globale des abondances relatives i oui 


Substance caract^risSe : 


Etiocholanolone AC 


Tolerance basse 


Tolerance haute 


Mix 


Tr (min) 


14.37 


14.23 


14.51 


Trr Ml (%) M2 (%) M3 (%) 


1.343 


i.330 


1.356 



63.0 


53.0 


73.0 


Concordance des Tr : 

Concordance des Trr : 

Concordance globale des abondances relatives : 


OU] 

oui 
oui 


X 

non 
non 

non 


X 


X 



Fichier : 


17B07474f2 


38.0 


30.4 


45.6 


Echantilion 


Tr (min) 


14.37 


Trr 


1.346 


Ml (%) 


100 


M2 (%) 


61.9 


X 

non 
non 
non 


X 


X 



M3 (%) 


35.7 


USADA 0323 


3^ 


